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Durchfiihrung einer Harnanalyse

CLINITEK Status+ Harn-Analysesystem

Schritt 1:

* Netzteil anschlieBen

» System durch Driicken des Startknopfes einschalten
* Das System fiihrt einen kurzen Selbsttest durch

Schritt 2:

* Sobald die Anzeige ,Auswahlen” erscheint,
bitte das Feld ,Streifentest” auswadhlen

* Einen Teststreifen aus der Dose entnehmen und
diese wieder verschlieBen

Schritt 3:

* Urinprobe bereitstellen

* Jetzt Start driicken! (Es bleiben lhnen 8 Sekunden
um Schritt 4 vollstandig auszufihren.)

Test vor

Multistix®

her_eitern

Schritt 4: —

* Den Teststreifen in den Urin eintauchen,
alle Testfelder benetzen

* Die Kante des Teststreifens nach dem Eintauchen am
ProbengefdB abstreifen

* Die Kante des Teststreifens auf einem fusselfreien Tuch
abtupfen

» Teststreifen auf den Teststreifenschlitten auflegen,
Testfelder zeigen nach oben, den Streifen bis zum
Anschlag einlegen, nicht liber das Ende des Test-
schlitteneinsatzes schieben/auflegen!

Eringen Sie den
Testschlitteneinsatz
fiir den Streifentest
in Position.

Drilcken Sie START.

)

i Test vorbereiten

i. in Probe

2. Uberschiissige Probe an der Streifenkante
abstreifen.

3. Teststreifenkante ablupfen.

4. Teststreifen auf den Testschiitten legen.

Schritt 5: 4 00:07

* Der Teststreifenschlitten wird automatisch
in das System eingezogen

» Nach 60 Sekunden werden die Ergebnisse auf
dem Display angezeigt und (iber den internen Drucker
ausgedruckt

* Teststreifen vom Schlitten entfernen und den
Testschlitteneinsatz mit einem fusselfreien Tuch
trockenwischen

Schritt 6:
» Uber die Taste ,Fertig” ist das System bereit
fiir den nachsten Test

zy!
Streifentyp fiir diesen
Analysator als nicht getestel
erkannt.




Reinigung und Wartung

Um den einwandfreien Betrieb des Analysesystems zu gewahrleisten,
halten Sie den Testschlitteneinsatz und den Teststreifenschlitten sauber.

RoutinemaBige Reinigung des Testschlitteneinsatzes:

Schritt 1:

* Entnehmen Sie den Testschlitteneinsatz und reinigen Sie diesen griindlich

* Spuilen Sie beide Seiten des Schlitteneinsatzes unter flieBendem Wasser ab.
Bitte achten Sie darauf, dass die weiBe Farbe der Quermarkierung am hinteren Ende
des Schlitteneinsatzes nicht mechanisch oder durch Losungs- und Desinfektions-
mittel beschadigt oder entfernt wird (siehe Abbildung rechts!)

Schritt 2:
* Trocknen Sie den Einsatz und setzen Sie ihn wieder ein

Diese Mittel diirfen zur Reinigung des Analysesystems nicht verwendet werden:
Losungsmittel, Ol, Fett, Silikonspray, Schmiermittel

Weitere Informationen zum Thema Reinigung und Wartung finden Sie in der
Bedienungsanleitung im Kapitel 9.

Arbeiten Sie mit Patientennamen oder ID-Nummern?
Der CLINITEK Status®+ kann noch mehr!

Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an die Harnanalyse und Diabetes ServiceLine
unter der kostenfreien Rufnummer: 0800 58 06 92 050
Bitte halten Sie die Seriennummer lhres CLINITEK Status+ Harn-Analysesystems bereit.
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